Otwock, dnia 21.05.2025 r.
HKN.903.1.61.2025

Otwockie Przedsi¢biorstwo
Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z o.0.
ul. Kraszewskiego 1

05-402 Otwock

DECYZJA Nr HKN/ZL/13/2025

Dzialajac na podstawie:
e art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarne;j
(Dz. U. 22024 r. poz. 416),
o art 12 ust. 4, art. 12 a ust. 1, 2 i 6 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekow (Dz. U. z 2024 r.
poz. 757),
e art. 104 § 12 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572)
oraz w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie
jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294),

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Otwocku po rozpatrzeniu wniosku z dnia
23.04.2025 r., Nr LAB/1/2025/PW/0659/25 Prezesa Zarzadu Otwockiego Przedsicbiorstwa
Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z o0.0., ul. Kraszewskiego 1, 05-402 Otwock oraz
po przeanalizowaniu przez Powiatowa Stacje Sanitarno - Epidemiologiczng w Radomiu
dostarczonej dokumentacji, dotyczacej prowadzonych badafi wody przeznaczonej do spozycia
przez ludzi
zatwierdza
system jakosci prowadzonych badan wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi,
w laboratorium OPWiK w Otwocku, ul. Kraszewskiego 1, wykazanych w ponizszym
zakresie:
1. w zakresie oznaczer mikrobiologicznych:
e liczba bakterii grupy coli, zakres: od 1 jtk/100 ml wody; metodyka: PN-EN 1SO 9308-
1 :2014-12+ A1:2017 -04/Metoda filtracji membranowéj; metoda akredytowana,
e liczba bakterii Escherichia coli, zakres: od 1 jtk/100 ml wody; metodyka: PN-EN 1S0
9308-1:2014-12+A1:2017-04/Metoda filtracji membranowej; metoda akredytowana,
e liczba enterokokéw, zakres: od 1 jtk/100 ml wody; metodyka: PN-EN ISO 7899-
2:2004/Metoda filtracji membranowej; metoda akredytowana,
* o0goélna liczba mikroorganizméw w temp. 22+ 2°C, zakres: od 1 jtk/I ml wody,
metodyka: PN- ISO 6222:2004/Posiew wglgbny; metoda akredytowana,

¢ ogoélna liczba mikroorganizméw w temp. 36+ 2°C, zakres: od 1 jtk/1 ml wody,
metodyka: PN- ISO 6222:2004/Posiew wglebny; metoda akredytowana,



e liczba Clostridium perfringens (lacznie z przetrwalnikami), zakres: od 1 jtk/100 ml
wody, metodyka: PN-EN ISO 14189:2016-10/Metoda filtracji membranowej; metoda
akredytowana.

2. 'w zakresie oznaczen fizykochemicznych:
stezenie azotan6éw, zakres: 0,26-155 mgNO3/1; PB-06.00 wyd. 5 z dnia 10.09.2019 r.,
metoda spektrofotometryczna na podstawie testu kuwetowego Hach Nr LCK 339,
LCK 340; metoda akredytowana,
stezenie azotynow, zakres: 0,007- 3,29 mgNO2/1; PN-EN 26777:1999; Oznaczanie
azotynoéw - metoda absorpcyjnej spektrometrii czasteczkowej; metoda akredytowana,
jon amonu, zakres: 0,05-500 mgNH4/1; PB-05.00 wyd. 5 z dnia 10.09.2019 r., metoda
spektrofotometryczna na podstawie testu kuwetowego Hach Nr LCK 302, LCK 303,
LCK 304; metoda akredytowana, ‘
chlorki, zakres: 5,0-400 mg/l; PN-ISO 9297:1994, metoda miareczkowa azotanem srebra
w obecnosei chromianu jako wskaZznika; metoda akredytowana,
chlor wolny, zakres: 0,020-2,000 mg/l; PB-02.00 wyd. 5 z dnia 10.09.2019 r., metoda
spektrofotometryczna na podstawie testu kuwetowego Hach Nr LCK 310; metoda
akredytowana, _
mangan, zakres: 15-5000 pg/l; PB-01.00 wyd. 8 z dnia 12.10.2023 r., metoda
spektrofotometryczna na podstawie testu pipetowego Hach Nr LCWO032; metoda
akredytowana,
metnosé, zakres: 0,2-40,0 NTU; PN-EN ISO 7027-1:2016 Oznaczanie metnosci metodg
nefelometryczng, metoda akredytowana,
przewodnosé elektryczna wlasciwa w 25°C, zakres: 84,0-5000 pS/cm; PN-EN
77888:1999  Oznaczanie  przewodnoéci  elektrycznej — wlasciwej, metoda
konduktometryczna, metoda akredytowana,
twardo$é, zakres: 20-800 mgCaCOs/l; PN-ISO 6059:1999 Oznaczanie sumarycznej
zawartosci wapnia i magnezu, metoda miareczkowa z EDTA; metoda akredytowana,
zelazo ogblne, zakres: 40-5000 pg/l; PN-ISO 6332:2001+Ap1:2016-06 Oznaczanie
selaza. Metoda spektrofotometryczna z 1,10 z fenantrolina; metoda akredytowana,
stezenie jonéw wodorowych pH (2,0 -10,0); PN-EN ISO 10523:2023 Oznaczenie
pH/metoda potencjometryczna, metoda akredytowana,
.barwa, zakres: 5-250 mg/l Pt; PN-EN ISO 7887:2012, metoda C+Ap1:2015-06/metoda
spektrofotometryczna, metoda akredytowana,
zapach (akceptowalny/nieakceptowalny); PN-EN 1622:2006E, oznaczanie liczby
progowej zapachu, metoda nieakredytowana,
smak (akceptowalny/nieakceptowalny); PN-EN 1622:2006E, oznaczanie liczby
progowej smaku, metoda nieakredytowana.

Zatwierdzenie systemu jako§ci ww. oznaczen wykonywanych w badaniach wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi jest wazne
od 21.05.2025 r. i traci wazno$¢ po uplywie 1 roku.



Uzasadnienie
W dniu 23.04.2025 r. do siedziby Pafstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego

w Otwocku wplyngl wniosek Prezesa Zarzadu Otwockiego Przedsigbiorstwa Wodociggow
i Kanalizacji Sp. z 0.0., o zatwierdzenie udokumentowanego systemu jakosci prowadzonych
badan wody. Wykonywanie oznaczei w badaniach wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi wykazane w zalaczniku nr .1 do wniosku: wykaz badafi prowadzonych przez
laboratorium zgtaszanych do zatwierdzenia oraz ich ¢harakterystyka. Brakujaca dokumentacja
uzupelniona zostata w dniu 09.05.2025 r. dotyczyta: harmonogramu potwierdzania waznosci
wynikéw badan i harmonogramu potwierdzenia waznosci wynikéw badan — mikrobiologia
wody, dokumenty potwierdzajgce realizacje harmonogramu potwierdzenia waznosci
wynikéw mikrobiologicznych dla parametru: liczba E.coli oraz raport weryfikacji metody dla
liczby bakterii grupy coli, dokumenty potwierdzajace realizacj¢ harmonogramu potwierdzenia
waznosci wynikow dla barwy wraz z raportem weryfikacji metody, dokumenty
potwierdzajace reaiizacje; harmonogramu potwierdzania wazno$ci wynikéw dla przewodnosci
elektrycznej wiasciwej wraz z raportem weryfikacji metody, $wiadectwa wzorcowania
wybranego wyposazenia. Zgodnie z pismem Mazowieckiego Panstwowego Wojewodzkiego
Inspektora Sanitarnego w Warszawie znak: L.K.9052.4.2025 z dnia 25.04.2025 r. Pafistwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomiu zostal wskazany jako" wlasciwy
do przeprowadzenia oceny udokumentowanego systemu jako$ci prowadzonych badan wody
w Laboratorium Otwockiego Przedsiebiorstwa Wodociggdw i Kanalizacji Sp. z o.0.
Pracownicy PSSE w Radomiu i przedstawiciel PPIS w Otwocku dokonali analizy
przedtozonej dokumentac;ji:
1. Wykaz badan prowadzonych przez laboratorium zglaszanych do zatwierdzenia oraz
ich charakterystyka.
2. Wyposazenie pomiarowe, pomocnicze oraz wzorce fizyczne.
3. Certyfikat akredytacji wraz z zakresem akredytacji.
4. Lista 0s6b autoryzujacych sprawozdania z badan.
5. Lista pracownikow upowaznionych do pobierania prébek wody.
6. Certyfikaty szkolen z pobierania probek wody do badan.
7. Zestawienie wynikow badan bieglosci/poréwnan miedzylaboratoryjnych 2020 —2025 r.
8. Raporty z PT/ILC ze wskazanym kodem uczestnictwa Laboratorium.
9. Notatka do badan bieglosci AQ654 Round 654 z oznaczania chloru wolnego w wodzie.
W wyniku analizy ww. dokumentacji stwierdzono, ze Laboratorium OPWiK Sp. z 0.0.
w Otwocku spelnia wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach prawnych i posiada
kompetencje techniczne do realizacji badan jakosci wody w zakresie:

® oznaczen mikrobiologicznych: liczba bakterii grupy coli, liczba bakterii Escherichia coli,
liczba enterokokéw, ogdlna liczba mikroorganizméw w temp. 224+2°C, ogdlna liczba

mikroorganizméw w temp. 36+2°C, liczba Clostridium perfringens (lgcznie z
przetrwalnikami),

e oznaczen fizykochemicznych: azotany, azotyny, jon amonu, chlorki, chlor wolny,
mangan, metnos¢, przewodno$é elektryczna wlasciwa w 25°C, twardo$é, zelazo ogodlne,
stezenie jonéw wodoru (pH), barwa, zapach, smak, o zatwierdzenie ktérych wystapito
we wniosku.



Ponadto po przeanalizowaniu dokumentacji dotyczacej wyposazenia pomiarowego
i badawczego pracownicy PSSE w Radomiu potwierdzili - adekwatnos¢ zasobéw do
prowadzonej dzialalnosci laboratoryjnej. Nadzér nad wyposazeniem nie budzit zastrzezen.

’ Laboratorium Otwockiego Przedsigbiorstwa Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z . 0. bedace
przedmiotem oceny spetnia W)magania okreslone: w art. 12 a ustawy dnia 7 czerwca 2001 r.
0 zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw (Dz. U. z 2024 r.
poz. 757) oraz rozporzadzenia Mlmstra dewm z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci
wody przeznaczonej do spozycia przez 1ud71 (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), w zakresie
charakterystyk i stosowanych metodyk badawczych dla ww. parametrow.

Laboratorium OPWiK w Otwocku posiada udokumentowany system zarzadzania
jakoscig prowadzonych badafi wody do spozycia przez ludzi zgodny z wymaganiami
zawartymi w normie PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.

Laboratorium posiada akredytacje PCA w zakresie pobierania probek wody do badan
mikrobiologicznych wg. normy PN-EN ISO 19458:2007, w zakresie pobierania prébek wody
do badafi fizyko-chemicznych zgodnie z norma PN-ISO 5667-5:2017-10 oraz akredytacje
w zakresie wykonywania badan, z wy‘]q’;klem oznaczenia zapachu i smaku - badania
nieakredytowane. Laboratorium OPWiK posiada certyfikat akredytacji AB 1034 z dnia
21.03.2023 r. wydany przez Polskie Centrum Akredytacji. Zakres akredytacji - wydanie 20
z dnia 20.03.2025 . ’

Laboratorium przedlozylo wykaz pracownikéw posiadajacych upowaznienie
do pobierania probek wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi oraz zaswiadczenia
potwierdzajace ich przeszkolenle przez orgcmy Pafistwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie
pobierania probek wody do badan.

Laboratorium Otwockiego Przedsigbiorstwa Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z o.o.
w ramach zewnetrznej kontroli jakosci. prowadzonych badan bierze udziat w badaniach
biegloéci organizowanych przez firmy spclmajqcc wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17043.
Laboratorium przedstawito wymkl badan PT/ILC wskazujace na wykonywanie badan
bieglosci z czgstoscia 1 raz na 2 lata, co jest zgodne z art. 12 a Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r.
o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw. We wszystkich
ocenianych parametrach zaréwno mikrobiologicznych, jak i fizyko-chemicznych uzyskano
wyniki zadowalajace — warto$¢ z-score ponizej 2. Uzyskane wyniki zadawalajace potwierdzily
kompetencje personelu w tym zakresie.

- Laboratorium powadzi wewnetrzng kontrolc; Jakosc1 badan — wewngtrzne monitorowanie
waznosci wynikéw. Opracowano ,,Hannonogram potwierdzania wazno$ci wynikow badan”,
w ktorym okreslono rodzaj oraz cz¢stosé monitorowania.

Laboratorium przedstawito karty kontfolne prowadzone dla poszczeg6lnych parametréw.
Opracowano réwniez graficzne przedstawienie wynikéw. Uzyskane wyniki mieszcza sig
w zalozonych kryteriach.

Laboratorium Otwockiego Przedsiebiorstwa Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z o.o.
przedtozylo wykaz parametréw wnioskowanych do zatwierdzenia wraz z metodami
badawczymi oraz charakterystyka tych metod. Charakterystyka metod nie budzi zastrzezen.

Na podstawie przedtozonej dokumentacji Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Otwocku stwierdza, ze Laboratorium Otwockiego Przedsigbiorstwa Wodociggow



i Kanalizacji Sp. z 0.0. spelnia wymogi okreslone prawem i moze wykonywac badania jakosci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi w ww. i zatwierdzonym zakresie.

W zwiazku z powyzszym Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Otwocku
postanowil jak w sentencji.

. Pouczenie

0Od decyzji przystuguje prawo whiesienia odwolania si¢ do Mazowieckiego Panstwowego
Wojewodzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie ul. Zelazna 79, za posrednictwem
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego Otwocku w terminie 14 dni od daty
doreczenia niniejszej decyzji. Wniesienie odwotania wstrzymuje wykonanie decyzji.

Zgodnie z art. 127a § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego, w trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢
prawa do wniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.

Na podstawie art. 127a § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego, z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia
o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania ptzez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja
staje si¢ ostateczna i prawomocna, a zaten nie przysfuguje-od niej skarga do Wojewodzkiego
Sadu Administracyjnego. [~ [ "

Otrzymuje:
1. Adresat
2.aa

Do wiadomoéci:

1. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Radomiu, ul. Gen. Leopolda Okulickiego 9 D,
26-601 Radom.






